П Р О Т О К О Л     №  58
рассмотрения   и   оценки   котировочных  заявок
      г.  Злынка                                                                                       « 12» января  2009  г.  
1.Наименование  предмета  запроса  котировок:  Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой  записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД    ( по Холтеру) «Кардиотехника-04» или эквивалент
2. Состав  котировочной  комиссии

На  заседании    комиссии  по  рассмотрению  и  оценке  котировочных  заявок  присутствовали:

Председатель  котировочной  комиссии:

Романченко  Ю.А. - зам.начальника финансового отдела, начальник отдела экономики МУ «Финансовый  отдел администрации  Злынковского  района»
Члены котировочной  комиссии:
Козлов Алексей владимирович – глава Злынковского района

Брикса Ольга Борисовна – зам.начальника финансового отдела
Батеха  Андрей   Анатольевич – ведущий специалист МУ «Финансовый  отдел администрации  Злынковского  района»

Дегтерева Вера Васильевна – ведущий специалист МУ «Финансовый  отдел администрации  Злынковского  района»

Лукашева Галина Федоровна – начальник отдела учета и отчетности МУ «Финансовый  отдел администрации  Злынковского  района»

Секретарь  котировочной   комиссии:

Горбачева  Татьяна  Михайловна – зав.сектором отдела экономики МУ «Финансовый  отдел  администрации  Злынковского  района»

Курилов Анатолий Владимирович – главный врач МУЗ  Злынковская  ЦРБ, эксперт

3. Муниципальным  заказчиком  является:  МУЗ Злынковская  ЦРБ
Почтовый  адрес:  243600 , Брянская  область,  г. Злынка,  ул.  К.Маркса,д.32,    тел. 2-19-35,2-17-66
4. Процедура  рассмотрения  и оценки  котировочных  заявок  проводилась  котировочной  комиссией  в  период  с  10  часов 00  минут   до 10 часов 15  минут   12 января  2009 года  по  адресу:  г. Злынка, ул. Коммунальная,  д.15, МУ «Финансовый  отдел  администрации  Злынковского  района»

5.  Извещение  о  проведении  запроса  котировок  было  размещено  на  сайте   www. zlynka.narod.ru  в  сети  Интернет   23  декабря 2008  г.

6. Существенными  условиями  муниципального  контракта,  который  будет  заключен  с  победителем в  проведении  запроса  котировок,  являются: 

6.1. Наименование,  характеристики  и  количество поставляемого товара -  Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой  записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД    ( по Холтеру) «Кардиотехника-04» или эквивалент  (согласно заявке и  технического  задания   заказчика).
Требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: высокое качество  поставляемого товара, соблюдение  гарантийных  обязательств, сроков и комплектности  поставки, технические  характеристики  должны  соответствовать  техническому заданию, упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при перевозке и погрузочных  работах.
6.2. Место  доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания  услуг : 243600 Брянская  область, г.Злынка ,  ул. К.Маркса ,д.32, МУЗ Злынковская  ЦРБ
6.3. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: не позднее  5 календарных  дней  со  дня  поступления  авансирования.
6.4. Максимальная  цена  муниципального  контракта:   260000-00 руб.

6.5. В стоимость  товара включены  все  затраты, необходимые для исполнения  муниципального  контракта: НДС, транспортные расходы, уплата налогов и сборов, таможенных пошлин и др. обязательные платежи 
6.6. Источник  финансирования:  внебюджетные  средства
6.7. Срок  и  условия  оплаты   товара : безналичный  расчет, предоплата 30%
6.8. Срок заключения  муниципального контракта: муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных  заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания  указанного протокола.
    7.  До  окончания  указанного  в  извещении  о  проведении  запроса     котировок  срока  подачи  котировочных  заявок, а именно: до 11 января  2009г.  17-45 часов  поступило  2  (две)  котировочные  заявки  на  бумажном  носителе, что  зафиксировано    в   «Журнале  регистрации  поступивших  котировочных  заявок».

     Котировочные  заявки  представили:

	№

п\п
	Наим-е(для юридическ.   лица),

Фамилия, имя,отчеств (для  физическ.  лица) уч-ка  размещения    заказа
	     Адрес  

(юридический  и

  фактический)
	   Регистраци-онный  номер
	Точное время 

поступления

котировочн.

   Заявки
	Форма (бумажн.

носитель,электронный документ)

	1
	ООО «Синтез»
	241517 Брянская область, Брянский район,пст Новые Дарковичи, тел.51-18-18 ИНН 3245004417
	083
	26.12.08 г.

16-00
	Бумажн.  Носитель

	2
	ИП Ильченко Валерий Викторович
	241035 г.Брянск,мкрн Московский  43-179, тел.(4832) 51-16-46  ИНН 323212047783
	084
	29.12.08г.

10-00
	Бумажн.  Носитель


8. Котировочная   комиссия   оценила  котировочные  заявки  на  соответствие   требованиям,  установленным  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок, оценила  их  и  приняла  на  основании  полученных  результатов  следующее  решение: котировочная  заявка  ИП Ильченко В.В. соответствует установленным требованиям. Котировочная  заявка ООО «Синтез» не  соответствует  требованиям , установленным в  извещении  о  проведении  запроса  котировок. 
 В  соответствие  с п.3 ст .47  Федерального Закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 года  «О размещении заказов на поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных  нужд» котировочная  комиссия  приняла  решение: не  рассматривать и  отклонить котировочную  заявку, представленную следующим участником  размещения заказа:
	Наим-е(для юридическ.   лица),

Фамилия, имя,отчеств (для  физическ.  лица) уч-ка  размещения    заказа
	Причина

	ООО «Синтез»
	В котировочной заявке предложенная цена товара  превышает максимальную цену, указанную  в извещении  о проведении  запроса котировок


9. Предложение  участника  размещения  заказа  соответствующие требованиям, установленным  в  извещении о проведении  запроса котировок:
	№п/п
	Наименование и характеристика продукции
	ед.изм
	Кол-во
	ИП Ильченко Валерий Викторович


	
	
	
	
	Цена, руб.
	Ст-ть

	1.
	Холтеровский монитор «Кардиотехника-04-АД-3 (М) в комплекте с принадлежностями согласно приложению
	комплект
	1
	260000
	260000

	
	Итого:
	
	1
	
	260000-00


  10.Котировочная  комиссия  приняла  решение:  Учитывая заключение  эксперта,признать  победителем  в  проведении  запроса  котировок ИП  Ильченко Валерия Викторовича (241035 г.Брянск, мкрн Московский  43-179, тел.(4832) 51-16-46  ИНН 323212047783).
Цена  муниципального  контракта – 260000-00 (двести шестьдесят тысяч   рублей )  00 коп. 

    Протокол  рассмотрения  и  оценки  котировочных  заявок  составлен  в  трех  экземплярах,  один  из  которых  передается  заказчику,  второй  экземпляр  протокола  в течение двух рабочих  дней  со дня его  подписания передается   победителю  в  проведении   запроса   котировок.

11.  Настоящий  протокол №58 от 12.01.2009 года  подлежит    размещению  на  официальном   сайте    www.zlynka.narod.ru .

11. Подписи:

Председатель  котировочной

комиссии                         _______________                               Романченко  Ю.А.       

Члены  котировочной 

комиссии                         _______________                               Козлов А.В.   

                                          _______________                               Брикса О.Б.
                                          _______________                               Лукашева  Г.Ф. 

                                          _______________                               Батеха  А.А.

                                          _______________                               Дегтерева   В.В.

Секретарь  котировочной

комиссии                              _______________                          Горбачева  Т.М.
Зам.главы администрации,

начальника финансового отдела                                    С.А. Шалимов

Приложение 

Техническое задание на медицинское оборудование

	№ п/п 
	    Функции, количественные характеристики и комплектация
	Значение
	Соответствие/Несоответствие

Техническому заданию

	1
	Название: Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-, двух-, трёхсуточного мониторирования ЭКГ и АД ( по Холтеру) «Кардиотехника-04»
	
	Соответствие

	2
	Назначение комплекса – Комплекс предназначен для непрерывной регистрации и записи ЭКГ (КТ-04-3Р») и периодического измерения и записи АД («КТ-04 АД»)
	
	Соответствие

	3
	Состав комплекса – Комплекс состоит из носимого регистратора , адаптера связи , персонального компьютера (ПК), комплекта кабелей, одноразовых электродов и компьютерных программ, обеспечивающих управление комплексом и обработку данных.

           В состав комплекса входит: 

- Комбинированный монитор ЭКГ и АД «кардиотехника-04-

      АД-3 (М)»

- Программа обработки КТ-Result (стандарт)

- Компьютер, монитор LCD 17, лазерный принтер.

- Комплект расходных материалов на 1 год работы в составе:

(аккумуляторы 2700 mAh – 12 шт., зарядное устройство – 1 шт., 

кабели для подключения одноразовых ЭКГ – электродов на 12 отв./10 эл. – 2 шт., на 3 отв./ 7 эл. (12 pin) – 1 шт., микрофон – 2 шт., манжеты ( 2 средние, 1 большая, 1 малая), набор салфеток, одноразовые ЭКГ - электроды – 3000 шт.)
	       1

  Комплект
	Соответствие

	4
	Основные характеристики регистратора «Кардиотехника-04-АД-3 (М)»
	
	

	4.1
	Длительность записи
	До 48 часов
	Соответствие

	4.2
	Канал периодического измерения и записи АД с параметрами:
	Наличие
	Соответствие

	4.2.1
	Измерение АД по тонам Короткова
	Наличие
	Соответствие

	4.2.2
	Осциллометрический метод измерения АД
	Наличие
	Соответствие

	4.2.3
	Возможность измерения АД с синхронизацией по ЭКГ
	Наличие
	Соответствие

	4.2.4
	Возможность установки индивидуальных режимов измерения АД в заданные интервалы времени («ночной» режим и т. д. )
	Наличие
	Соответствие

	4.2.5
	Возможность автоматического внеочередного измерения АД по параметрам ЭКГ (при тахикардии и/или 

брадикардии)
	Наличие
	Соответствие

	4.2.6
	Плавное бесступенчатое регулирование давления в манжете с целью  уменьшения среднего времени измерения  и увеличения комфорта пациента
	Наличие
	Соответствие

	4.3
	Канал непрерывной качественной записи ЭКГ с параметрами  по ГОСТ 19687-89 (см. п. 5.2)
	Наличие
	Соответствие

	4.4
	Количество отведений ЭКГ
	3/12
	Соответствие

	4.5
	Выделение импульсов стимулятора
	Наличие
	Соответствие

	4.6
	Канал непрерывной регистрации реопневмограммы в одном отведении
	Наличие
	Соответствие

	4.7
	Канал непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента
	Наличие
	Соответствие

	4.8
	Вес, не более: без аккумуляторов

                          с аккумуляторами      
	   205 г

   315 г
	Соответствие

	4.9
	Объём (произведение длины, ширины и высоты регистратора), не более
	340 куб см

37х70х130 мм
	Соответствие

	4.10  
	Гарантийный срок (не распространяется на вычислительную технику, аксессуары и расходные материалы)
	5 лет
	Соответствие

	4.11
	Гарантийное и послегарантийное обслуживание на территории России
	Наличие
	Соответствие

	5
	Дополнительные характеристики регистратора «Кардиотехника-04-АД-3 (М)»:
	
	

	5.1
	Канал АД:
	
	

	5.1.1
	Возможность одновременного использования двух методов измерения АД с целью верификации измерения 
	Наличие
	Соответствие

	5.1.2
	Возможность автоматического выбора метода измерения в процессе мониторирования АД

- только по осциллометрическому методу при шуме в канале микрофона или 

- только по методу Короткова при колебаниях давления в манжете, например, вследствие физической активности пациента 
	Наличие
	Соответствие

	5.1.3
	Возможность внеочередного запуска измерения АД пациентом (по кнопке)
	Наличие
	Соответствие

	5.1.4
	Время накачки манжеты, не более, с 
	    15
	Соответствие

	5.1.5
	Индикация результатов на встроенном дисплее:

АД систолическое

АД диастолическое 

ЧСС

время суток

время до очередного измерения
	Наличие по каждому пункту
	Соответствие

	5.1.6
	Возможность отключения индикации результатов измерения 
	Наличие
	Соответствие

	5.1.7
	Индивидуальная настройка регистратора на пациента
	Наличие
	Соответствие

	5.1.8
	Программирование аускультативного метода по 4 или 5 фазе
	Наличие
	Соответствие

	5.1.9
	Максимальное число измерений АД за сутки
	      600
	Соответствие

	5.1.10
	Диапазон измерения давления , мм рт. ст.
	0……300
	Соответствие

	5.1.11
	Уровень шумов в канале измерения давления, мм. рт. ст. , не более 
	      0,2
	Соответствие

	5.1.12
	Для обеспечения безопасности пациента в соответствии с ГОСТ 28703-90 МЭК 60601-2-30: 1999 конструкция регистратора предусматривает: 

- контроль максимального давления в манжете на двух уровнях: 

«взрослый» режим, мм. рт. ст., не более

«детский» режим, мм. рт. ст, не более

-устройства, функционально независимые от системы временной синхронизации в режиме измерения
	 280

 180

 Наличие
	Соответствие

	5.1.13
	Погрешность измерения давления, мм. рт. ст.
	        2
	Соответствие

	5.2
	Канал ЭКГ:
	
	

	5.2.1
	Диапазон регистрируемых напряжений
	0,03…5 мВ
	Соответствие

	5.2.2
	Дискретность АЦП
	    19 разр
	Соответствие

	5.2.3
	Вес младшего значащего разряда LSB
	1,2 мкВ
	Соответствие

	5.2.4
	Частота квантования
	256/512/

1024 Гц
	Соответствие

	5.2.5
	Полоса пропускания при частоте квантования 512 Гц 0…120 Гц

Полоса пропускания при частоте квантования 1024 Гц 0…250 Гц
	0..250 Гц
	Соответствие

	5.2.6
	Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу, не более 
	    20 мкВ
	Соответствие

	5.2.7
	Коэффициент ослабления синфазных сигналов , не менее
	     100 дБ
	Соответствие

	5.2.8
	Запись ЭКГ без потери информации
	Наличие
	Соответствие

	5.3
	Возможность проведения измерений ЭКГ без канала Ад
	Наличие
	Соответствие

	5.4
	Тип памяти регистратора – твердотельная энергонезависимая
	Наличие
	Соответствие

	5.5
	Объем памяти, Мб, не менее
	256
	Соответствие

	5.6
	Формат записи - цифровой
	Наличие
	Соответствие

	5.7
	Диапазон измерения ЧСС
	30-240 уд/мин
	Соответствие

	5.8
	Подключение к компьютеру – через блок USB-адаптера с гальванической развязкой, обеспечивающей электробезопасность по классу BF в соответствии с ГОСТ Р 50267.0
	Наличие
	Соответствие

	5.9
	Кнопка «метки событий»
	Наличие
	Соответствие

	5.10
	Возможность обновления встроенного программного обеспечения регистратора (на предприятии-изготовителе)
	Наличие
	Соответствие

	5.11
	Электропитание – от аккумуляторов или одноразовых батарей типа АА
	наличие
	Соответствие

	  6
	Основные характеристики программного обеспечения
	
	

	6.1
	Язык интерфейса программного обеспечения 
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